Diamond Shield IE
Professional
Das Wohlbefinden-Gerat
Mikrostrome - EMS

Bedienungsanleitung - Instruction Manual

Firmware Version 3.1.0



Diamond Shield IE Professional Seite 2

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

EINIEIIUNG. e 5
WiChtige HINWEISE.... ..o e e e e 7
BestimmungsgemaRer Gebrauch.............ccccoociiiiiiii 8
Bezeichnung der Bedienungselemente.............cccooiiiiiiiiiiie e 9
INbetriebNaNME. ... ..o 12
BeAIENUNG ...t s 13
Navigieren in den MENUS...........uuiiii i 14
o HAUPIMENU. . .eiiiiiii e 15
o MeNU StaNdArd..........cccueiieiiiiiiie e 16
o Menl INAIVIAUEIL.......oeee e 18

- Frequenzprogramm definieren bzw. andern.............ccccccveeeeeeeiiiiicciiinnne, 19
* Arbeiten mit Chipkarten............ccocuuiiiiiiiii e 23

- Arbeiten mit einer Master Chipcard............cccccciiiiiiiiii e 25
* Menl Konfiguration.............coeeiiiiiiiiiiieeeee e 29
TeChNISChE Daten........oooi i 30
Garantieerklarung des Herstellers...........ooooiiiiiiiii e 31
Angaben zur EntSOrgQUNQG.........ccooiiiiiiiiiieeee e e e 31
ZUDEBROT ...ttt e e e e e e e e e e e e 32
KonformitatSerklarung....... ..o 35

Diamond Shield IE Professional Seite 3

Bedienungsanleitung



Diamond Shield IE Professional Seite 4

Bedienungsanleitung



Einleitung

Der Diamond Shield IE Professional
Das Wohlbefinden-Gerat mit Mikrostromen

» sehr weiter Frequenzbereich von 0,5 Hz bis 2,5 MHz

+ sehr kleine Spannungen (0,1 V) bis hin zu hohen Spannungen (16 V)

* Impuls-Entladung

* Wobble-Funktion

» Modulation der Ausgangsfrequenzen

+ Konstantstrom-Regelung

» Abspielen von Frequenzen, die auf speziellen Chipkarten (optionales
Zubehor) gespeichert sind

Der Diamond Shield Professional erlaubt Ihnen, eigene Frequenzprogramme zu
definieren und diese dann auf Master-Chipkarten zu speichern (optionales Zube-
hor). Diese Chipkarten kénnen dann mit jedem Diamond Shield Gerat abgespielt
werden.

Der Betrieb kann Uber eine 9V Batterie oder einen wiederaufladbaren Akkumula-
tor erfolgen.

Das Gerat kann zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens verwendet wer-
den.
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Ein Erdungskabel zusammen mit einem Steckdosenprufer ist im Lieferumfang
enthalten. Die gute Wirkung der Erdung (sogenannte negative lonen) tritt nur ein,
wenn die Steckdose richtig geerdet ist. Dies Uberprifen Sie bitte unbedingt mit
dem Steckdosenprufer.

Achtung

Die Benutzung des Erdungssteckers (oder auch jedes anderen elektrischen Ge-
rates) an einer fehlerhaften Steckdose kann lebensgefahrlich sein.

Verwenden Sie das Erdungskabel nicht bei Gewitter.
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Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweise

* Verwenden Sie ausschlie8lich das mitgelieferte Erdungs-
kabel. Verwenden Sie unter keinen Umstanden ein ande-
res Kabel fur die Erdung.

e« Stecken Sie niemals, unter keinen Umstanden, einen
Klinkenstecker in eine Netzsteckdose.

»  Stecken Sie das Erdungskabel immer zuerst am Diamond
Shield an und schlieRen Sie es erst dann an die Steckdo-
se an.

» Benutzen Sie das Gerat nicht an Menschen, die einen
Herzschrittmacher haben.

* Benutzen Sie das Gerat nicht im Augenbereich.

» Halten Sie den Diamond Shield sauber und vor allem
trocken (das Abwischen mit einem feuchten Tuch ist zu-
lassig).

Benutzen Sie das Geriét ausschlielich gemé&RB der Betriebsanleitung.
Mannayan GmbH & Co. KG haftet nicht bei Fehlanwendung.

Hinweis

Falls Sie bei der Anwendung ein Prickeln oder Brennen auf der Haut verspuren,
schalten Sie (mit der Pfeiltaste nach unten) die Strom-Intensitat herunter. Die
Effektivitat der Anwendung ist davon unabhangig. Bei Uberempfindlichkeit auf Me-
tall tauschen wir Ihnen gerne die Metall-Armbander gegen Stoff-Armbander um.

Auspacken
Bitte Uberprifen Sie vor der Inbetriebnahme die Vollstandigkeit des mitgelieferten
Zubehors:

Anschlusskabel fur Hand-, Armband- oder Klebe-Elektroden
2 Edelstahl Hand-Elektroden

Erdungskabel und Steckdosentester

9V Batterie Akku und Ladegerat

Frequenzfibel, Datenbank-Chipcard
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BestimmungsgemaéaRer Gebrauch

1. Das Gerat dient zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens von Men-
schen, die fur eine solche Vorgehensweise offen sind.

2. Es kann als EMS-Gerat verwendet werden.

3. Mit angeschlossenem Lautsprecher (siehe Zubehor) ist es zur akustischen
Frequenzanwendung (Musiktherapie) anwendbar.

4. Das vorinstallierte Diamond Shield Programm dient dem Ausgleich des chi-
nesischen Meridiansystems.

Aufbewahrung und Transport

Die Lagerung des Gerates muss in trockenen, geschlossenen Raumen erfolgen.
Wurde das Gerat bei extremen Temperaturen transportiert oder gelagert, sollte
vor der Inbetriebnahme eine Zeit von mindestens 2 Stunden fir die Akklimatisie-
rung des Gerates eingehalten werden.

Der zulassige Arbeitstemperaturbereich wahrend des Betriebes reicht von
+15 °C bis +30 °C. Wahrend der Lagerung oder des Transportes darf die Umge-
bungstemperatur zwischen -20 °C und +70 °C betragen. Hat sich wahrend des
Transportes oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muss das Geréat ca. 2
Stunden akklimatisiert und durch geeignete Zirkulation getrocknet werden. Da-
nach ist der Betrieb erlaubt. Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer
Anwarmzeit von mind. 30 Minuten, bei einer Umgebungstemperatur von 23°C.
Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Gerates.

Die Gerate sind zum Gebrauch in sauberen, trockenen Raumen bestimmt. Sie
dirfen nicht bei extremem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explo-
sionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden.

Schitzen Sie den Diamond Shield |IE Professional vor direkter Sonneneinstrah-
lung.

Wartung

Die AuRenseite des Gerates sollte regelmafiig mit einem weichen, nicht fasern-
den Staubtuch gereinigt werden. Der Diamond Shield Zapper darf nicht mit Alko-
hol oder anderen Lésungsmitteln gereinigt werden.
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Bezeichnung der Bedienungselemente

Vorderseite

1
2
3
7
4 8
5 9
6
1.LED 4. START-Taste 7. Pfeil-Tasten
2. LCD- Anzeige 5. Ein- Aus-Schalter 8. EXIT-Taste
3. Numerisches Tastenfeld 6. Stummschalter 9. OK-Taste
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Anschlussseite

1. Erdungsanschluss
2. Chipkarten- Einschub
3. Anschluss fur Elektroden-Kabel
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1. Batteriefach
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Inbetriebnahme

Einlegen der Batterie
1. Offnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Riickseite des Gerates.

2. Setzen Sie die mitgelieferte Batterie ein. Beachten Sie dabei die Po-
lungsangabe im Batteriefach (bei falsch eingelegter Batterie nimmt das
Geréat keinen Schaden).

Wir empfehlen, Alkali-Batterien oder wiederaufladbare Akkus zu verwenden.

AnschlieBen der Kabel

Das Anschluss-Doppelkabel fur die Armband-Elektroden in die rechte Buchse
(Uber der LED) anschlief3en, danach die Armbander oder ggf. den Giirtel mit den
Druckknopfadaptern anschlie3en.

Fir Erdung: das Erdungskabel an die linke Buchse anschlieRen. Danach das
Erdungskabel an die Steckdose anschlie3en.

[T
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Bedienung

O

POWER

Einschalten: Kurzes Driicken auf den POWER-Button
Ausschalten: POWER-Button flir ca. 1 Sekunde driicken

Automatische Ausschaltung: Zur Batterie-Schonung
wird die automatische Ausschaltung ausgelost, wenn
kein Programm lauft und fur 12 Minuten keine Aktion oder
Schaltung erfolgt.

Ladezustand der Batterie

L e

Wenn das Gerat eingeschaltet ist, blinkt die LED.

Bei voller Batterie ist die Blinkfrequenz langsam,

bei schwacherer Batterie schneller.

Das Geréat ist auch bei fast leerer Batterie voll funktions-
fahig. Bei vollstandig entleerter Batterie erscheint eine
entsprechende Meldung, und das Gerat kann nicht langer
verwendet werden.

Lautsprecher aktivieren / deaktivieren

ol

SOUND

Tastensperre

Driicken Sie die SOUND-Taste, um den Lautsprecher an-
bzw. auszuschalten. Der aktuelle Zustand wird daraufhin
kurz angezeigt.

Das Gerat verflgt Uber eine Tastensperre, um versehent-
liches Betatigen von Tasten zu verhindern. Zum Aktivieren
bzw. Deaktivieren der Tastensperre driicken Sie kurz die
Taste POWER und dann die Taste OK. Auf dem Display
erscheint dann eine Meldung Uber den Zustand der Tas-
tensperre.
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Navigieren in den Menus

Die Navigation durch die MenuUstruktur des Diamond Shield |IE Professional ist
einfach und fur alle Funktionsbereiche identisch:

Das jeweils ausgewahlte Element ist links mit einem klei-
nen schwarzen Rechteck markiert. Wenn die aktuelle Liste
langer ist als im Display angezeigt werden kann, erscheint
ein Rollbalken am rechten Rand. Der schwarze Rollbal-
ken zeigt an, wo Sie sich in der Liste befinden.

Benutzen Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten,
+ um in der Liste zum gewilnschten Element zu gelangen.
Sie koénnen schnell zwischen dem Anfang und dem
Ende des Menls wechseln, indem Sie vom Ende des
Menus mit der Pfeiltaste nach unten wieder zum An-

- fang springen, oder entsprechend vom Anfang mit der
Pfeiltaste nach oben zum Ende.

SRR Mit der OK-Taste bestatigen Sie die Auswahl. Je nach

\/ ausgewahltem Element erscheint dann eine neue Anzeige

oK i (Untermen(), die dem ausgewahlten Element entspricht.

e Mit der EXIT-Taste kommen Sie wieder eine Ebene zuriick
'-I | nach oben (falls Sie sich nicht bereits im Hauptmenu befin-
EXIT den).

Wichtige Begriffe
In der Struktur der Anwendungen aus dem Standard-Menu oder von den Chip-

cards wird zwischen zwei Struktur-Elementen unterschieden:

» Ein Frequenzprogramm enthalt eine (ggf. gewobbelte) Frequenzanwen-
dung mit allen ihren Eigenschaften wie z.B. Intensitat, Dauer, Modulation.

« Eine Sequenz ist eine Abfolge mehrerer Frequenzprogramme, z. B. gibt
es eine Sequenz mit dem Namen Diamond Shield, die die Frequenzpro-
gramme DS 1, DS 2, ... bis DS 26 enthalt.
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Menii ,,Hauptmenii

Einige Sekunden nach dem Einschalten des Gerates wird
das Hauptmenii angezeigt. Sie konnen mit den Pfeiltas-
ten + und — nach unten und oben ein Untermenl aus-
wahlen und mit OK aktivieren. Aus dem aktivierten Unter-
menl kénnen Sie mit der EXIT-Taste in das Hauptment
zurlckkehren.

Das Hauptmenii enthalt folgende Punkte:

o Chipkarte: Dieser Eintrag erscheint nur, falls eine Chipkarte eingesteckt
wurde. Er erlaubt, den Inhalt der Chipkarte anzuzeigen und abzuspielen.

o« Standard: Unter diesem Mentpunkt sind die im Gerat vorinstallierten
Sequenzen und Frequenzprogramme aufrufbar. (siehe S. 16)

o Individuell: In diesem MenlU kdnnen bis zu 20 selbst definierte Fre-
quenzprogramme erstellt oder gedndert werden, um sie als Sequenz auf
eine Master Chipcard zu speichern. Die Programme sind auch einzeln
abspielbar. (siehe S. 18)

o Konfiguration: Unter diesem Menupunkt kdnnen verschiedene Einstel-
lungen (Sprache, Display-Kontrast, Konstantstromregelung, Signalton)
vorgenommen werden (siehe S. 29).

Hauptmenii
Chipkarte Standard Individuell Konfigurat.
| ! / \ l
Sequenz(en) Sequenz(en) vorh. Prog. Neue Freq. Sprache
Kontrast
Kons-Strom
\J \J Si it
Programme Programme Andern —> Name 'gnafion
.. HW Rev.
Loschen Frequenz 1
Nach oben Offset
Nach unten ... (weitere
Parameter)
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Menii ,,Standard*“

Unter dem MenUpunkt Standard finden Sie die vorinstal-
lierten Sequenzen und Frequenzprogramme, mit denen
der Diamond Shield IE Professional ausgeliefert wird. Die-
se Programme kodnnen nicht geandert oder geléscht wer-
den.

Die erste Ebene des Menus zeigt die vorhandenen Sequenzen. Nach Driicken
der OK-Taste werden zur ausgewahlten Sequenz die dazugehorigen Frequenz-
programme angezeigt.

Ausfiihren einer ganzen Sequenz

™ g Waéhlen Sie mit der + und — Taste die gewlinschte Se-
’ ’ | quenz aus. Dann driicken Sie die START-Taste.
;«5 START | Das Gerat prift zuerst den elektrischen Kontakt (sie-

he Kapitel Kontaktkontrolle, S. 17). Danach wird die
gesamte Programm-Sequenz mit allen Einzelprogram-
men in ihrer vorgegebenen Laufzeit abgespielt.

Ausfuhren eines Einzelprogramms aus einer Sequenz

Wenn aus der ersten Ebene des Menils eine Sequenz
ausgewahlt und dann die OK-Taste gedrickt wird, werden
im dazugehorigen Unterment die einzelnen Frequenzpro-
gramme dieser Sequenz angezeigt. Wahlen Sie dann das
gewunschte Einzelprogramm aus.

Durch Driicken der START-Taste wird dieses Programm
ausgefuhrt. Vorher prift das Gerat den elektrischen Kon-
takt (siehe Kapitel Kontaktkontrolle, S. 17).

Wenn der erforderliche Kontakt hergestellt wird, zeigt das
Gerat fur kurze Zeit den Widerstand in kOhm an und be-
ginnt dann automatisch mit der Ausfiihrung des Frequenz-
programms.
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Kontaktkontrolle

Bevor eine Sequenz oder ein Einzelprogramm ausgefiihrt wird, priift das Gerat,
ob der erforderliche elektrische Kontakt besteht. Falls der Kontakt nicht gut genug
ist, gibt das Gerat alle 3 Sekunden einen Signalton ab. Durch Betatigen der OK-
Taste kann das Frequenzprogramm trotzdem ausgefiihrt werden. Dies ist jedoch
nur fur Testzwecke sinnvoll. Es findet keine Anwendung statt.

Wenn der erforderliche Kontakt hergestellt wird, zeigt das Gerat fur kurze Zeit den
Widerstand in kOhm an und beginnt dann automatisch mit der Ausflihrung des
Frequenzprogramms.

Waéhrend der Ausfiihrung von Frequenz-Programmen

* In der Titelzeile werden abwechselnd der Name der Sequenz und der

Name des aktuellen Frequenzprogramms gezeigt.

» Darunter wird die verbleibende Ausfliihrungszeit heruntergezahlt

(Minuten : Sekunden).

» Darunter wird die Intensitat angezeigt.

o Fir Frequenzprogramme mit Konstantstrom-Regelung wird auf der
rechten Seite die eingestellte Intensitat in Milliampere (1/1000 Ampere),
auf der linken Seite die vom Widerstand bzw. Kontakt abhangige aktuel-
le Spannung in Volt angezeigt.

o Fur Frequenzprogramme ohne Stromregelung wird nur die Spannung in
Volt angezeigt.

Bedienmaoglichkeiten

i e Driicken der START-Taste halt die Ausflihrung an.
} Erneutes Dricken der START-Taste lasst die Ausfiihrung
START | fortfahren.
N Die voreingestellte Intensitat kann mittels der Pfeiltasten
‘-] nach oben und unten (+ und — Tasten) eingestellt werden.
EXIT Dricken der EXIT-Taste bricht die Ausfuhrung ab.
Diamond Shield IE Professional Seite 17
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Menii ,,Individuell”

Dieses Menu dient als Arbeitsumgebung. Es erlaubt Ihnen, bis zu 20 Frequenz-
programme zusammen zu stellen, um sie als Sequenz auf eine Master-Chipkarte
zu speichern. Die im Menu gespeicherten Frequenzen bleiben erhalten, auch
wenn das Gerat abgeschaltet oder die Batterie gewechselt wird. Die Programme
kdénnen (einzeln) auch (per START-Taste) direkt ausgeflhrt werden.

Sie kénnen die Frequenzprogramme mit allen Parametern im MenU selbst defi-
nieren oder aus einer Master- oder einer Datenbank-Chipkarte ibernehmen und
gegebenenfalls anpassen.

Beim Kopieren auf eine Master-Chipkarte werden immer alle enthaltenen Fre-
quenzprogramme Ubernommen. Das heif’t, dass Sie fur eine neue Zusammen-
stellung nicht bendtigte Programme wieder I6schen missen. Wenn Sie die de-
finierten Programme flir andere spatere Zusammenstellungen behalten wollen,
empfiehlt sich, eine grofle Master-Chipkarte quasi als eigene Datenbank-Chip-
karte zu verwenden.

In diesem MenU wird eine Liste aller bereits definierten
Programme angezeigt. (Bei einem Neugerat ist diese Liste
naturlich zuerst leer). Der Eintrag Neue Freq. erlaubt |h-
nen, eine neue Frequenz zu definieren. Siehe dazu Kapitel
Frequenzprogramm definieren bzw. dndern, Seite 19.

Durch Auswahlen eines bereits definierten Frequenzpro-
gramms und Betéatigen der OK-Taste gelangen Sie in ein
Untermenu, das |hnen das Bearbeiten des ausgewahlten
Frequenzprogrammes erlaubt.

Folgende Aktionen sind moglich:

« Andern: Die Eigenschaften des Frequenzprogrammes kénnen gedndert
werden. Siehe dazu Kapitel Frequenzprogramm definieren bzw. &dn-
dern.

o Loschen: Das Frequenzprogramm wird geldscht.

¢ Nach oben: Das Frequenzprogramm wird im Meni Individuell um eine
Stelle nach oben geschoben.

¢ Nach unten: Das Frequenzprogramm wird im Menu Individuell um eine
Stelle nach unten geschoben.
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Frequenzprogramm definieren bzw. dndern

Dieses Menu erlaubt lhnen, ein Frequenzprogramm neu zu definieren oder ein
bestehendes zu andern.

Folgende Eintrage stehen zur Verfligung:

Name: der Name des Frequenzprogrammes, unter dem es
im Menu Individuell oder ggf. auf einer Master-Chipkarte
dargestellt wird. Die Eingabe des Namens ist im Kapitel
Eingabe eines Namens, S. 22 beschrieben.

Frequenz 1: Grundfrequenz des Programmes (muss zwi-
schen 0.5Hz und 2.500.000 Hz liegen)

Eine neue Zahl wird mittels der numerischen Tasten ein-
gegeben. Die vorherige Zahl wird dabei automatisch ge-
I6scht. Sollen nur einzelne Ziffern geldéscht werden, so ist
dies mit der Pfeiltaste nach links maoglich. Es ist nicht er-
forderlich, eine Nachkommastelle anzugeben.

Offset: Offset des Signals
Die Eingabe erfolgt mit den Pfeiltasten Links und Rechts.

Dabei wird zwischen den Maéglichkeiten nein (kein Offset),
pos (positiver Offset) und pos+ (positiver Offset + 0.3V)
umgeschaltet.

Wobble: \Wobbel-Modus aktivieren

Beim Wobbeln variiert das Gerat die Ausgangsfrequenz
kontinuierlich und zyklisch zwischen der Frequenz 1 und
der Frequenz 2. Die Einstellung zwischen ja und hein er-
folgt mit den Pfeiltasten Links und Rechts.

Frequenz 2: Zweite (hthere Frequenz) beim Wobbeln
Diese Eingabe steht nur zur Verfiigung, wenn Wobbeln mit
l aktiviert ist. Die Frequenz 2 muss héher als Frequenz 1
sein. Allerdings darf sie nicht grof3er als das Zweifache der
Frequenz 1 sein.

Die Eingabe funktioniert so wie bei der Frequenz 1 be-
schrieben.
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Wobb. Zeit: Zeit, in der ein kompletter Wobble-Zyklus er-
folgt (Frequenz 1 — Frequenz 2 — Frequenz 1). Diese
Eingabe steht nur zur Verfiigung, wenn Wobbeln aktiviert
ist.

Die Eingabe erfolgt mit den Pfeiltasten Links und Rechts.
Die Zeit muss zwischen 6 und 30 Sekunden liegen.

Kons-Strom: Konstantstrom-Regelung aktivieren
Diese Eingabe steht nicht zur Verfigung, wenn Kons-
Strom in der Konfiguration deaktiviert wurde.

Bei der Konstantstrom-Regelung halt das Gerat den Strom,
der durch den Kérper fliefl3t, konstant. Dazu wird die Span-
nung je nach dem momentanen Widerstand der Haut und
der Elektroden erhoht oder erniedrigt.

Die Eingabe erfolgt mit den Pfeiltasten Links und Rechts.

Intensitat: Intensitat in Milliampere (1/1000 Ampere) oder
Volt. Je nachdem ob die Konstantstrom-Regelung aktiviert
ist oder nicht.

Die Eingabe erfolgt mit den Pfeiltasten Links und Rechts.

Zeit: Ausfuhrungsdauer des Programmes in Minuten und
Sekunden. Mit der Pfeiltaste nach links kann die aktuel-
le Zeit geléscht werden. Eine neue Zeit wird mittels der
numerischen Tasten eingegeben. Die Komma-Taste dient
zum Trennen von Minuten und Sekunden. Wird die Kom-
ma-Taste nicht betatigt, wird die eingegebene Zahl in Se-
kunden benutzt.

Beispiel: Die Eingabe von 5,15 ergibt eine Zeit von 5 Minu-
ten und 15 Sekunden.
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Modul: Modulation aktivieren.

Die Eingabe erfolgt mit den Pfeiltasten Links und Rechts.
Mod.-Faktor: Modulationsfaktor zwischen 2 und 254. Die-
se Eingabe steht nur zur Verfigung, wenn Modulation ak-
tiviert ist.

Das (Multiplikations-)Produkt aus Frequenz und Modulation darf 2 000 000 Hz
nicht Gberschreiten.

Beispielsweise ist bei einer Frequenz von 100 000 Hz eine 20-fache Modulation
gerade noch zuldssig, eine Frequenz von 500 000 Hz kann hdchstens bis zu
4-fach moduliert werden, bei einer Frequenz von 7874 Hz wird bei einer 254-fa-
chen Modulation der Grenzwert von 1999 999 Hz erreicht.

Eine neue Zahl wird mittels der numerischen Tasten eingegeben. Die vorherige
Zahl wird dabei automatisch geldscht. Sollen nur einzelne Ziffern geléscht wer-
den, so ist dies mit der Pfeiltaste nach links mdoglich.

Impuls: Impuls-Entladung aktivieren.

Die Eingabe erfolgt mit den Pfeiltasten Links und Rechts.
Wenn Impuls aktiviert wird, werden die folgenden Einstel-
lungsoptionen angezeigt:

Zeit Aktiv: Zeit (in Sekunden) wahrend der der Stromfluss
mit der Frequenz aktiv ist.

Zeit Pause: Zeit (in Sekunden)

Wahrend der Eingabe haben Sie die Moglichkeit, das Fre-
quenzprogramm durch Betatigen der START-Taste auszu-
fuhren.

Nun ist dieses Programm vollstandig definiert.

Wenn Sie nun die EXIT-Taste betatigen, fragt das Ge-
rat nach, ob Sie das eingegebene Frequenzprogramm
- mit OK speichern oder

- mit EXIT verwerfen méchten.
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Eingabe eines Namens

Beim Speichern von individuellen Frequenzprogrammen
oder Sequenzen fiir Master-Chipkarten kann ein Name
eingegeben werden. Im Folgenden wird beschrieben, wel-
che Moglichkeiten hier bestehen:

Es sind 11 Buchstaben mdglich.

Das Gerat schlagt bereits einen Namen vor. Der vorge-
gebene Name wird automatisch geléscht, wenn der erste
Buchstabe eines neuen Namens eingegeben wird. Soll er
nur erganzt werden, so kann vor dem Eingeben des ersten
Zeichens die Pfeiltaste nach rechts gedriickt werden. Da-
durch springt die Eingabemarke hinter das vorgegebene
Wort und das automatische Léschen durch die Eingabe
des ersten Zeichens wird unterdriickt. Sollen nur einzelne
Buchstaben geldscht werden, so ist dies mit der Pfeiltaste
nach links mdglich.

Die Eingabe des Textes erfolgt mit den numerischen Tas-
ten. Durch wiederholtes Dricken werden die verschiede-
" nen Buchstaben erzeugt — dhnlich der Texteingabe in ein-
fachen Handys ohne Worterkennung, z.B. mit der 2-Taste:
- a,b,c,A B, C,24A
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Chipkarten Menii

Ubersicht

Als Zubehor sind drei verschiedene Typen von Chipkarten erhaltlich:

* Vordefinierte Chipkarten enthalten fest eingespeicherte Sequenzen und
Frequenzprogramme. Diese kdnnen abgespielt aber weder verandert
noch in den individuellen Speicher kopiert werden.

* Master-Chipkarten sind Chipkarten, die leer ausgeliefert werden und auf
die Sie selbst definierte Frequenzprogramme aus dem individuellen Spei-
cher als Sequenz speichern kénnen.

» Datenbank-Chipkarten enthalten vordefinierte Frequenzprogramme, die
Sie in den individuellen Speicher kopieren und von dort verandern und/
oder auf eine Master-Chipkarte speichern kdnnen.

Abspielen von Frequenzprogrammen einer Chipkarte

Unabhangig vom Typ der Chipkarte kdnnen deren Sequenzen und Frequenzpro-
gramme wie folgt abgespielt werden:

Stecken Sie die Chipkarte in den Chipkarten-Slot an der
Oberseite. Wahlen Sie den Menlpunkt Chipkarte aus und
drucken Sie die OK-Taste.

Es erscheint ein Unterment, das die Sequenz(en) der
Chipkarte anzeigt.

i Durch Driicken der START-Taste spielen Sie die gesamte
7 } Sequenz ab. (Wenn mehrere Sequenzen enthalten sind,
|_START | kénnen Sie vorher mit den Pfeiltasten + und - zur ge-

wlinschten Sequenz navigieren.)
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Falls Sie nur ein einzelnes Frequenzprogramm aus der
\/ Sequenz abspielen mdchten, so driicken Sie nach Aus-
OK wahl der entsprechenden Sequenz die OK-Taste, um in
das Untermend mit den enthaltenen Frequenz-Program-
men zu kommen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum
gewinschten Frequenzprogramm und betatigen Sie die
START-Taste.

s
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Arbeiten mit einer Master-Chipkarte

Kopieren aller Frequenzprogramme des Individuell-Speichers auf die Mas-
ter-Chipkarte

Die im Individuell-Speicher gespeicherten Frequenzprogramme kénnen auf eine
Master-Chipkarte kopiert werden. Dabei wird eine neue Sequenz auf der Master-
Chipkarte angelegt und die Frequenzprogramme aus dem Individuell-Speicher
werden in diese Sequenz gespeichert.

Definieren Sie ein oder mehrere Frequenzprogramme (siehe Kapitel Frequenz-
programm definieren bzw. dndern S. 19)

Stecken Sie eine Master-Chipkarte in das Gerat.

Wahlen Sie den Menlpunkt Chipkarte aus dem Hauptmeni aus und betatigen
Sie die OK-Taste.

Es erscheint ein Untermenl, das den aktuellen Inhalt
der Chipkarte anzeigt und die zusatzlichen Menipunkte
Indiv—CC und Loschen.

Wabhlen Sie den Menupunkt Indiv—CC aus und driicken
Sie die OK-Taste.

Es erscheint ein Menu, um den Namen der neuen Se-
quenz auf der Chipcard einzugeben. Fiihren Sie dies wie
im Kapitel Eingabe eines Namens (S. 22) beschrieben
durch. Betatigen Sie dann die OK-Taste.

Die individuell definierten Fregenzprogramme wurden nun als neue Sequenz zu
der eingelegten Master-Chipkarte hinzugefugt.
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Loschen vom Inhalt einer Master-Chipkarte

Der gesamte Inhalt einer Master-Chipkarte kann wie folgt geléscht werden:
Stecken Sie eine Master-Chipkarte in das Gerat.

Wahlen Sie den Menupunkt Chipkarte aus dem Hauptmeni aus und driicken Sie
die OK-Taste.

Es erscheint ein Untermen(, das den aktuellen Inhalt der
Master Chipkarte anzeigt und die Meniipunkte Indiv—CC
und Li6Sehen.

Wahlen Sie den Mentipunkt Lésehen aus und driicken Sie
die OK-Taste.

Bestatigen Sie das Léschen mit der OK-Taste.

Je nach Grofie der Master-Chipkarte kann das Léschen einige Minuten dauern.

Umbenennen, Loschen oder Verschieben einer Sequenz einer Master-
Chipkarte

Eine Sequenz, die auf einer Master-Chipkarte gespeichert ist, kann umbenannt,
geldscht oder verschoben werden.

Stecken Sie eine Master-Chipkarte in das Geréat.

Wahlen Sie den Menlpunkt Chipkarte aus dem Hauptmenii aus und betatigen
Sie die OK-Taste.

Es erscheint ein Untermenud, das den aktuellen Inhalt
der Chipkarte anzeigt und zusatzlich die Menupunkte
Indiv—>CC und Léschen.

Wahlen Sie die gewiinschte Sequenz aus und betatigen
Sie die OK-Taste.

Es erscheint ein Men(, das alle Frequenzprogramme der
gewahlten Sequenz anzeigt und darunter die zusatzlichen
MenUpunkte

(falls die gewahlte Sequenz nicht die erste ist)

(falls die gewahlte Sequenz nicht die letzte ist)

Wahlen Sie die gewiinschte Operation aus und folgen den Anweisungen des Ge-
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Kopieren einer Sequenz von der Master-Chipkarte in den Individuell-Spei-
cher

Eine Sequenz, die auf einer Master-Chipkarte gespeichert ist, kann in den Indi-
viduell-Speicher des Gerates kopiert werden. Dabei werden alle Frequenzpro-
gramme des Individuell-Speichers Gberschrieben.

Die Frequenzprogramme dieser Sequenz kdénnen dann beliebig im Individuell-
Speicher verandert und — falls gewlinscht — spater wieder auf eine Master-Chip-
karte kopiert werden.

Stecken Sie eine Master-Chipkarte in das Gerat.
Wahlen Sie den Menlpunkt Chipkarte aus dem Hauptmeni aus und betatigen
Sie die OK-Taste.

Es erscheint ein Untermend, das den aktuellen Inhalt der
Chipkarte anzeigt und die Menupunkte Indiv—CC und Lo6-
schen.
Wahlen Sie die gewunschte Sequenz aus und betatigen
Sie die OK-Taste.
Es erscheint ein Men(, das alle Frequenzprogramme der
gewahlten Sequenz anzeigt und darunter die zusatzlichen
Menupunkte
+  Seq.—Indiv.
+  Umbenennen
+ Nach oben

(falls die gewahlte Sequenz nicht die erste ist)
+ Nach unten

(falls die gewahlte Sequenz nicht die letzte ist)
+ Losche Seq.
Wahlen Sie Seqg.—Indiv. und betatigen Sie die OK-Taste.
Bestatigen Sie die Nachfrage mit der OK-Taste.
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Kopieren eines Frequenzprogrammes von der Master- oder Datenbank-
Chipkarte in den Individuell-Speicher

Ein einzelnes Frequenzprogramm kann von einer Master- oder Datenbank-Chip-
karte in den Individuell-Speicher kopiert werden. Dabei wird der Individuell-Spei-
cher nicht Uberschrieben, sondern das neue Frequenzprogramm wird hinzuge-
fugt.

Stecken Sie eine Master-Chipkarte in das Gerat. Navigieren Sie Uber den Haupt-
menipunkt Chipkarte jeweils mit OK (iber die entsprechende Sequenz zu den
enthaltenen Frequenzprogrammen.

Wahlen Sie das gewlnschte Frequenzprogramm aus und
drucken Sie die OK-Taste.

Nun fragt das Gerat nach, ob Sie das Frequenzprogramm
mit OK in den Individuell-Speicher kopieren oder ob Sie
den Vorgang mit EXIT abbrechen méchten.

Diamond Shield IE Professional Seite 28

Bedienungsanleitung



Menii ,,Konfigurat.“

Dieses Menu dient zur Konfiguration des Gerates. Die hier
vorgenommenen Einstellungen bleiben auch nach dem
Ausschalten oder Wechseln der Batterie erhalten.

o Sprache: Auswahlen von deutsch oder english. Die Auswahl erfolgt mit
den Pfeiltasten Links und Rechts.

o Kontrast: Einstellung des Kontrastes fur die LCD-Anzeige
Die Einstellung zwischen den Werten 3 (hell) und 20 (dunkel) erfolgt mit
den Pfeiltasten Links und Rechts.

o Kons-Strom: Konstantstromregelung aktivieren bzw. deaktivieren
Die Auswahl zwischen ja und nein erfolgt mit den Pfeiltasten Links und
Rechts. Wenn nein ausgewahlt wurde, wird die Intensitat samtlicher Fre-
quenzprogramme (auch von denen, die auf Chipkarten gespeichert sind)
herkdmmlich Uber die Spannung eingestellt und nicht tUber eine Konstant-
stromregelung.

o Signalton: Tonhdhe des internen Lautsprechers
Mit den Pfeiltasten Links und Rechts kann zwischen 4 und 5 kHz umge-
stellt werden.

*  HW Rev.: Anzeige der Hardware-Version lhres Gerates
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Technische Daten

Allgemein

» Betriebstemperatur; +15°C bis +30°C

e Zulassige Lagertemperatur: -20°C bis + 70°C

« Stromversorgung: 9V Alkali (-Mangan) Blockbatterie oder vergleichbarer
Akkumulator

Anschliisse

* 3.5 mm Klinkenbuchse (Stereo) fur Erdungsanschluss
» 3.5 mm Klinkenbuchse (Stereo) fiir Signalausgange (Elektroden)
» Chipkarten-Einschub

Charakteristik der Ausgangssignale

* Frequenzbereich von 0,5Hz bis 2,5 MHz

* Mindestgenauigkeit der Frequenzen: 100 ppm

*  Wellenform: Rechtecksignal

+ Offset: kein Offset, positiver Offset, positiver Offset + 0.3 Volt

* Ausgangsspannung: 0,1 — 16 Volt (von der 0-Volt-Linie gemessen)

* Modulation bis zum 254-fachen Wert der Ausgangsfrequenz (2,5 MHz
dirfen aber nicht Gberschritten werden)

*  Wobbeln (maximal bis zum doppelten Wert der Grundfrequenz, bei sehr
hohen Frequenzen ggf. etwas weniger)

« Spannungsregelung, um den Ausgangsstrom konstant zu halten (nur bei
Frequenzen Uber 20Hz)

* Innenwiderstand: 1 kOhm
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Garantieerklarung des Herstellers

Fir das erworbene Produkt wird ab dem Datum des Kaufs durch die Mannayan
GmbH & Co. KG eine zweijahrige Herstellergarantie gewahrt. Der Garantiean-
spruch gilt europaweit. Es kommt zu keiner Einschrénkung des gesetzlichen Ge-
wahrleistungsanspruchs durch die Garantie. Diese gewahrt einen Anspruch auf
die Ubernahme von Reparatur- und Versandkosten, die durch einen Defekt im
Garantiezeitraum auftreten.

Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn der Mangel nicht
auf unsachgemafler Handhabung oder normalen Verschleilerscheinung beru-
hen. Kommt es zum Garantiefall, missen Sie sich an das genannte Unterneh-
men wenden. Daraufhin erhalten Sie Unterlagen zugeschickt, die einen fir Sie
kostenlosen Rickversand ermdglichen. Sollte der Garantieanspruch auferhalb
Europas auftreten, ist das Gerat auf eigene Kosten an den Hersteller zu senden.
Erkennt der Hersteller, dass eine Reparatur nicht mehr moglich ist, erklart er sich
bereit, den Umtausch gegen ein gleichwertiges Produkt vorzunehmen.

Angaben zur Entsorgung

Das Diamond Shield IE Professional Gerat darf — wie auch andere elektronische
Gerate — nicht Uber den normalen Hausmill entsorgt werden. Sie kdnnen es an
den ortlichen Sammelstellen fur Elektrogerate abgeben oder an die untenstehen-
de Adresse zurlicksenden (unfreie Sendungen werden nicht angenommen).

Bitte beachten Sie auch, dass die Entsorgung von Batterien oder Akkus tber den
normalen Hausmull aus Umweltschutzgriinden verboten ist. Sie kdnnen diese un-
entgeltlich bei den offentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder tberall dort,
wo Batterien verkauft werden, zuriickgeben.

Gerne kénnen Sie die von uns gelieferten Batterien auch an folgende Adresse
zurlicksenden (unfreie Sendungen werden nicht angenommen):

Mannayan GmbH & Co. KG
Unterer Anger 15/Rgb.
80331 Miinchen
Deutschland
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Zubehor

Im Lieferumfang enthalten:

TOP 121

Datenbank Chipkarte TOP 121 mit den wich-
tigsten Frequenzen nach Dr. Clark und Dr. Rife

Doppelkabel zum Anschluss der Elektroden
an den Diamond Shield. Mit den beiliegenden
Druckkndpfen (10 mm) lassen sich alle Elektro-
den anschlieRen mit Ausnahme verschiedener
Klebe- und textiler Armbandelektroden. Das
Kabel mit dem roten Stecker ist die stromflih-
rende Leitung oder der Pluspol.

Hand-Elektroden
Die Edelstahl-Handelektroden sind vielseitig
einsetzbar und gut zu reinigen.

Klebeelektroden
Die Klebeelektroden kénnen am Korper fir lo-
kale Anwendung platziert werden.

Ladegerat

Mit dem abgebildeten Ladegerat kdnnen Sie
ausschlieRlich NiMH (Nickel Metallhydrid) Ak-
kus aufladen.

Erdungskabel

Das Erdungskabel hat nicht leitende Stifte aus
Keramik. Nur die seitlichen Erdungskontak-
te sind leitend. Das Kabel wird zuerst an das
Gerat angeschlossen, dann in eine geerdete
Steckdose gesteckt. Die Steckdose kann mit
dem mitgelieferten Tester gepriift werden.
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Optional:

Fraktal-Verstarker mit iber 1200 Fraktalen, die
als Tesla-Spulen angeordnet sind. Er kann in
die stromfiihrende Leitung (das Kabel mit dem
roten Stecker) zwischengeschaltet werden.

Metall-Armband-Elektroden

Die Metall-Armband-Elektroden sind in der Wei-
te verstellbar. Dazu lasst sich das blaue Ele-
ment an der bezeichneten Seite aufklappen.

Stoff-Armband-Elektroden

Die textilen Armbandelektroden mit Schwamm-
Material sind in der Weite anpassbar und wer-
den fir den Gebrauch angefeuchtet.

Klebe-Elektroden (klein) 45 x 35 mm fur klein-
flachige lokale Anwendungen

Anschluss-Adapter 4 mm passend fur texti-
le Armband-Elektroden und Klebe-Elektroden
(klein)

Textile Elektroden mit Silberfaser sind als
Armband-, Ellbogen-, Knie-Manschetten, So-
cken und Handschuhe erhaltlich. Sie sind
weich, atmungsaktiv und angenehm zu tragen.
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Optional:

Flachen- oder Stoffelektroden sind aus
stromleitendem Textil und kénnen zur groRfla-
chigen Anwendung an Menschen und Tieren
eingesetzt werden. Sie sind mit Klettverschluss
oder mit Befestigungsgurt ausgestattet.

Chipcards

Ein standig wachsendes Angebot an erhaltli-
chen Chipkarten ergénzt den Zapper und er-
weitert seine Funktionalitat um ein Vielfaches.

Leder-Etui

Echtlederetui zum Sortieren und Aufbewahren
Ihrer Chipcards mit 32 Fachern. Das Etui passt
in den Zapperkoffer.

Platte

Die Platte wird zum Plate Zapping mit Hilfe ei-
nes Zusatzkabels in die stromfihrende Leitung
(das Kabel mit dem roten Stecker) zwischenge-
schaltet.

Zappikator

Der Zappikator wird mit dem stromfihrenden
Kabel (mit dem roten Stecker) an den Diamond
Shield angeschlossen. Dann kénnen Sie Nah-
rungsmittel auf die Platte legen. Im Standard
Menu finden Sie das Zappikator-Programm.

Lautsprecher

Der Lautsprecher kann zur akustischen Fre-
quenzanwendung an den Diamond Shield an-
geschlossen werden.
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Konformitatserklarung

\ "
Ce | Bnaue

KONFORMITATSERKLARUNG / DECLARATION OF CONFORMITY

Hersteller / Manufacturer:
Mannayan GmbH & Co KG, Dorfstr. 43, 84387 Julbach Germany

Die Mannayan GmbH & Co KG bescheinigt die Konformitét des Produkts /
Mannayan GmbH & Co KG herewith declares conformity of the product

Bezeichnung/ Productname: Funktionsgenerator / Function Generator
Typ / Type: Diamond Shield

mit dem optionalen Zubehor/ with the optional accessories:

Armband Manschetten Wristband-Electrodes
Silberfaserelektroden Silver Fiber Electrodes
Klebeelektroden Adhesive Electrodes
Handelektroden Handelectrodes
Erdungskabel Grounding Cable
Elektrodenkabel Electrodecable
Becherglaser Beaker Glases
Abgreifer flir Ampullen Tapper for Ampoules
Kabel Cables
Textilelektroden Textile Electrodes
Ampullensatze Sets of Ampoules
DDZap DDZap |

Chipcards Chipcards
Resonanzplatte Resonance plate
Druckknopfadapter Push Button Adapter

mitden folgenden Bestimmungen / with applicable regulations:
EMV Richtlinien / EMC Directives: 2004/108/EG; |

Elektromagnetische Vertréglichkeit / Electromagnetic compatibility: |
DINEN 61000-6-1; VDE 0839-6-1:2007-10 {
Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) - Teil 6-1: ‘
Fachgrundnormen - Stérfestigkeit fiir Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-1:2005); EN
61000-6-1:2007

DIN EN 61000-6-3; VDE 0839-6-3:2011-09
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-3:
Fachgrundnormen - Stéraussendung fiir Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kieinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006 +
A1:2010);

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Datum / Date: 18.06.2024 bl o Gl Y s

Mannayan GmbH & Co. KG [Z5a
Unterer Anger 15
80331 Miinchen
Tel: 183-1890846-0 - Fax: 083-1830846-15
eMail: info@mannayan.com

~

\
|
\
Oliver Sturm \
\

Geschaftsflhrer / Managing Director
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© Juni 2024 Mannayan GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten

Jede Art der Vervielfaltigung nur mit
Genehmigung der Mannayan GmbH & Co. KG

Mannayan GmbH & Co. KG
Dorfstr. 4a

84387 Julbach

Deutschland

Tel: +49 (0) 89-18 90 84 6-0
Fax:  +49 (0) 89-18 90 84 6-15

E-Mail: info@mannayan.com
Web: https://mannayan.com
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Introduction

The Diamond Shield IE Professional
The wellness device with microcurrents

» wide frequency range of 0.5 Hz to 2.5 MHz.

+ intensity range from small voltages (0.1 V) to high voltages (16 V)
* Impulse discharge

» Wobble functionality

* Modulation of the output frequencies

« Constant current control

* Running frequencies from special chipcards (optional accessory)

The Diamond Shield IE Professional allows you to define own frequency pro-
grams and store them on master chipcards (optional accessories). These chip-
cards can be played in each Diamond Shield device.

The operation is enabled by a 9V battery or a rechargeable battery.

The device can be used to enhance the well-being.
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An earthing cable and an enclosed power socket tester are included in the scope
of supply. The good effect of the earthing (so called negative ions) occurs only if
the power socket is properly earthed. Be sure to check this with the power socket
tester.

Warning

The use of the earthing plug (or any other electrical appliances) to an incorrect
power socket can be perilous.

Do not use the earthing cable during a thunderstorm.
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Important Notices

Safety Instruction

* Use only the supplied grounding cable. Under no circum-
stances use a different cable for grounding.

* Under any circumstances never insert a plug into an elec-
trical outlet.

* Always insert first the grounding cable to the Diamond
Shield and then connect it to the power outlet.

* Never use this device to anyone who has a pacemaker.

* Never use this device in the eye area.

+ Keep the device always clean and dry — wiping it with a
damp cloth is permitted.

Using of the device according to the operating instructions is essential.
Mannayan GmbH & Co. KG assumes no liability for misuse.

Note

In case of feeling a tingle or burning on your skin during the usage, please lo-
wer the intensity (using the arrow down key). The efficiency of the application
is independent from the above. If you are hypersensitive to metal, we will gladly
exchange the metal bracelets with cloth bracelets.

Unpacking

Before using this device, please check the completeness of the supplied acces-
sories:

+  Connection cable for hand- or other electrodes (incl. two pairs of con-

nector adapters)

* 2 metal hand electrodes

*  Grounding cable and power socket tester

* 9V rechargeable battery and battery charger

+ Database chipcard
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Intended Usage

1. The device can be used to improve the subjective well-being of people who
are open to such an approach.

2. ltis applicable as EMS-device.

3. With a connected speaker it can serve for acoustic frequency application (mu-
sic therapy).

4. The preinstalled Diamond Shield program can be used to balance the chine-
se meridian system.

Storage and transportation

The device and its equipment shall be always stored in dry, closed rooms. If the
device is transported or stored in extreme temperatures, a period of at least 2
hours should be observed for acclimatization before handling.

The permissible operating temperature ranges from +15°C to +30°C. During
storage or transportation, the ambient temperature can be between -20°C and
+70°C. If condensation has been formed during transportation or storage, the
device must acclimate for about 2 hours and dried by appropriate circulation.
Thereafter, the operation of the device is permitted. Nominal data with tolerances
are valid after a warm-up time of at least 30 minutes at an ambient temperature of
23°C. A value without tolerances is a guiding value for the device.

The device is intended for use in clean, dry rooms. They cannot be used in extre-
me dust, damp, dusty air, danger of explosion or chemical vapors.

Protect the Diamond Shield |IE Professional from direct sunlight.

Maintenance

The outside of the device should be cleaned regularly with a soft, non-linting cloth.
The Diamond Shield Professional should never be cleaned with alcohol or other
solvents.
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Feature Identification

Front Side

5

6

7
1. LED 4. Arrow keys
2. LCD- Display 5. START button
3. Numeric keypad 6. On/Off switch

Diamond Shield IE Professional
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7. Mute switch
8. EXIT button
9. OK button
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Connection Side

1 2 3

1. Grounding connection
2. Chipcard slot
3. Connection for electrodes (ie bracelets)
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Back Side
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1. Battery compartment
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Bringing into service

Insert the battery

Open the battery compartment cover on the back of the device.

2. Insert the supplied battery. Please keep in mind that the battery has to
be inserted correctly. Meaning the plus has to go to plus and minus to
minus. (If however the battery is inserted incorrectly, the device will not
be damaged by that.)

We recommend using alkaline batteries or rechargeable batteries.

Connecting the cables
Connect the electrode cable for the bracelet electrodes in the right socket (above
LED). Then connect the bracelets.

If you want to work with grounding: Connect the grounding cable to the left
socket, then to the outlet.

ﬁ((fu,
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Operation

O

POWER

Switch On: by pressing briefly the POWER button.

Switch Off: by pressing the POWER button and holding it
for about 1 second.

Automatic Switch Off: After 12 minutes without user or
program activity the device switches off automatically to
save battery power.

Charge condition of the battery

The LED indicates the battery charge level. If the device
is switched on, the LED flashes. When the battery is full,
the flashing frequency is slow. When the battery is almost
empty, the flashing frequency is faster.

However the device is fully functional even if the battery is
almost empty.

If the battery is completely empty, a message appears, and
the device can no longer be used.

Activate / deactivate the loudspeaker

i

SOUND

Keypad lock

Press the SOUND button to switch the audio signal on or
off. The current state is then displayed briefly.

The device has a keypad lock to prevent accidental opera-
tion of buttons.

To activate or deactivate the keypad lock briefly press the
POWER-button and then press OK. The device will display
the status of the keypad lock.
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Menu Navigation

Navigation through the menu structure of the Diamond Shield IE Professional is
simple and identical for all functional areas:

The currently selected item is marked with a small black
rectangle at the left edge of the display. A scroll bar on the
right edge appears, when the current list has more entries
than can be displayed. The scroll bar indicates, where you
are in the list.

Use the up-arrow-key + and the down-arrow-key — to

+ navigate to the desired item.
For switching quickly between the first and the last entry
— you can jump from the last to the first item with the down-

arrow-key, and accordingly from the first to the last item
with the up-arrow-key.

(—
\/ Confirm your selection with the OK button. Then a subme-
nu appears, that corresponds to the selected item.
oK uapp p i
e ) Press the EXIT key to return one level up (if you are not
‘-I already in the main menu).
EXIT

Important Terms

The structure of the application programs of the standard menu or on chipcards is
composed of two levels of elements:

* Frequency program: A frequency program is a defined single frequency
application with all its parameters such as wave form, wobble, intensity,
modulation and duration.

e Sequence: A sequence is a succession of several single frequency
programs. For example, there is a sequence with the name Diamond
Shield, which includes the frequency programs DS1, DS2, ... up to
DS26.
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Main Menu

Shortly after switching on the device, the Main menu will
appear. Using the + and - button you can navigate to
a menu item and activate the corresponding submenu by
pressing the OK button. If you want to leave the subme-
nus, you can always return to the Main menu by pressing
the EXIT button.

The Main menu shows the following items:

o Chipcard: This item is displayed only if a chipcard is inserted. It can be
used to display and run or (for Master chipcards) to edit the content of the
chipcard (see page 61).

o« Standard: Under this menu item you can find preinstalled sequences
and frequency programs (see page 54).

o Individual: This menu allows you to define and edit up to 20 single fre-
quency programs for storing them as a sequence on a Master chipcard.
The programs can be executed singularly from this menu (see page 56).

o Settings: In this menu various settings (language, display contrast, con-
stant amps, speaker) can be undertaken (see page 66).

S Main menu ‘ j .
i: w8
EXIT
v
Chipcard Standard Individual Settings
v \J / \ l
Sequence(s) Sequence(s) defined freq. New freq. Language
Contrast
I} i) Const amps
Programs Programs  Edit —> name Speaker
HW Rev.
Delete frequen. 1
Move up offset
Move down ... (further
parameters)
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Standard Menu

Under the menu item Standard you will find the pre-
installed frequency applications, the Diamond Shield de-
vice is supplied with by default.

Most of these applications consist of a sequence of seve-
ral sub-programs. The first level of the menu shows the
available sequences. When a sequence is selected and
then the OK button is pressed, the frequency programs of
the selected sequence are displayed and can be executed
singularly.

Executing an entire sequence

{" = Select the desired sequence with the + and - button.
| } ! To run the entire sequence press the START button.

| START |

First the device will test the electrical contact (see chapter
Contact control, page 55). Then all the sub-programs of
the selected sequence are successively executed.

Running a single program of a sequence

Select the desired sequence with the + and — button.
Press the OK-button to enter the submenu, where the sin-
gle frequency programs of this sequence are displayed.
Then select the desired single program and run it by pres-
sing the START-button. Previously the device checks the
electrical contact (see Contact control, page 55).

k<

OK

|
1

| |

|_START |

"
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Contact control

Before a sequence or a single program is executed, the device checks whether
the required electrical contact is made. If the contact is not good enough, you will
hear a beep every 3 seconds. By pressing the OK-button, the frequency program
can be executed anyway. However no effect will occur.

If the required contact is made, the display shows for a short time the resistance
in kilo-Ohms and then the device automatically begins executing the frequency
program.

During the execution of frequency programs

* In the headline the sequence name and the name of the current single
program are shown in turns.

» Below the remaining execution time is counted down
(minutes: seconds).

» Below the intensity is displayed.

. For frequency programs with constant current control, the actual
voltage is displayed on the left side. On the right side the chosen
intensity is displayed in milliamps (1/1000 amps). (see left figure)

. For frequency programs without current control, only the voltage in
volts is displayed. (see right figure)

Operating options
[ } Pressing the START-button will interrupt the program.

Repressing the START-button will play the program from
the point of interruption.

The intensity can be adjusted using the arrow keys +

"I \ and —.

EXIT Pressing the EXIT-button will quit the current application.
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Individual Menu

This menu serves as a working environment. It allows you, to define and edit up
to 20 frequency programs, in order to store them as a sequence on a master chip-
card. The stored frequencies are conserved even when the device is switched off
or the battery is changed. The frequency programs can be executed singularly by
pressing the START-button.

You can define the frequency programs with all their parameters using this menu
or you can copy programs from a master- or a database-chipcard and, if neces-
sary, edit them.

In copying on a master chipcard all contained frequency programs will be included
in the sequence. So, for a new composition you have to delete unneeded pro-
grams. If you want to retain the defined programs for later compositions, you can
use a big Master chipcard as your own database chipcard.

The menu Individual displays a list of all programs which
have been already defined. (Of course for a new device
this list will be blank.) The entry New freq. allows you to
define a new frequency program. See chapter Define or
change a frequency program, page 57)

By selecting a frequency program and pressing the OK-
button you will enter a submenu, which shows several op-
tions for the selected frequency program.

The following actions are available:

o Edit: The frequency and all parameters can be edited.
See chapter Define or change a frequency program,
page 57.

o Delete: The frequency program is deleted.

e Move up: The frequency program is shifted one positi-
on up in the list of the menu Individual.

e Move down: The frequency program is shifted one po-
sition down in the list of the menu Individual.
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Define or change a frequency program

This menu allows you to define a new frequency program or to edit an existing
program.

Following entries are available:

Name: The name of the frequency program, which will
be displayed in the menu Individual or on the Master-
chipcard. The entry of the name is descibed in the chapter
Name input, page 60.

Frequency 1: Fundamental frequency of the program in
Hz (the value must range between 0,5Hz and 2.500.000

Hz). A new number is entered using the numeric keys. The
previous number is automatically deleted. If only singular
digits are to be deleted, this can be done by pressing the
arrow key to the left. It is possible but not necessary to
specify a decimal place.

Offset: Offset of the signal
The input is done with the arrow keys left and right. You

can switch between the options ne (no offset), pes (positi-
ve offset) and pos * (positive offset + 0.3V).

Wobble: Enable wobble mode

When wobbling, the device varies continuously and cyc-
lically the output frequency between frequency 1 and fre-
quency 2. The input between yes and n@ is done with the
arrow keys left and right.

Frequency 2: Second (higher frequency) for wobbling
This input is only available if Wobble is enabled. The 2nd

frequency must be higher than the 1st frequency. However,
it must not be higher than twice the first frequency. The
input is done as described at 1st frequency.
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Wobble Time: Duration of a complete wobble cycle (fre-

quency 1 — frequency 2 — frequency 1). This input is only
available if Wobble is enabled. The input is done with the
arrow keys left and right. The time must be between 6 and
30 seconds.

Const amps: activation of constant current control
This input is not available when Const amps has been dis-

abled in the Settings.

In the constant current control the device maintains the
current flowing through the body constant. For this purpo-
se, the voltage is increased or decreased according to the
instantaneous resistance of the skin and the electrodes.
The input is done with the arrow keys left and right.

Intensity: Intensity in milliamps (1/1000 amps) or volts,
depending on whether the constant current control is
enabled or not.

Const amps: yes — intensity: milliamps
Constamps: no — intensity: volts

The input is done with the arrow keys left and right.

Duration: Execution time of the program in minutes and
seconds. Using the arrow key to the left the current time
can be deleted. A new time can be entered by using the
numeric keys. The comma key is used to separate mi-
nutes and seconds. If the comma key is not pressed, the
number entered will be used in seconds.

For Example: The input of 5,15 results in 5:18 meaning a
time of 5 minutes and 15 seconds.
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Modul.: enables or disables modulation. The input is done
with the arrow keys left and right.

Mod.-factor: modulation factor between 2 and 254. This
command is available only when modulation is enabled.
The (multiplication) product of frequency and modulation
factor must not exceed 2.500.000 Hz. E.g. at a frequen-
cy of 100.000 Hz, a 25-fold modulation is just permissible,
a frequency of 500.000 Hz may be modulated only up to
5-fold, a frequency of 9842 Hz can be modulated by 254,
thus approaching the modulation threshold (2.499.868
Hz).

A new number is entered using the numeric keys. The
previous number is automatically deleted. If only individual
digits are to be deleted, this is possible by pressing the
arrow key to the left.

Impul.i enables or disables impulse discharge. The input
is done with the arrow keys left and right. If impulse is
activated, the following commands are available:

Time act.: time (in seconds) during which the output fre-

quency is active. The input is done with the arrow keys left
and right.

Time pause: time (in seconds) when the frequency output
is inactive. The input is done with the arrow keys left and
right.

During the defining process the program can be executed
by pressing the START-button.

Now this program is defined completely.

If you press the EXIT button to leave the editing menu,
the device asks whether you want

- to save the program with OK or

- to discard with EXIT.
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Name input

When defining individual frequency programs or copying a
sequence on a master chipcard, a name can be entered.

The following describes the possibilities:

The name field offers space for 11 letters.

The device already suggests a name. The existing name
is automatically cleared when the first letter of a new name
is entered.

Should the given name only be completed, then this can be

done pushing the arrow key to the right before entering the

first character. The cursor will jump behind the given name

and the automatic overwriting by entering the first letter is

suppressed. If single letters should be erased, then this
i can be done with the arrow key to the left.

The input of the text is done with the numeric keys by
repeatedly pressing the different keys — similar to the text
input with simple mobile phones without T9 predictive text
technology, e.g. with the 2-key: a, b, ¢, A, B, C, 2.
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Chipcards Menu

As accessory, three different types of chipcards are available:

*  Predefined chipcards contain permanently stored sequences and frequen-
cy programs. These can be played but neither modified nor copied into the
Individiial mermory.

* Master chipcards are delivered empty and can be programmed with user-
defined sequences from the Individual memory.

» Database-chipcards contain predefined frequency programs, which you
can copy to the Individual memory for editing and copying from there to a
master chipcard.

Running a chipcard

Regardless of the type of chipcard, their sequences and frequency programs can
be played as follows:

Insert the chipcard into the chipcard slot of the device.
Select the menu item Chip eard and press the OK-button.
A submenu appears, which displays the contents of the
chipcard.

The entire sequence(s) and/or single sub-programs can be
applied similarly as it is described in the chapter Standard
menu, page 54.

For running the entire sequence of the selected program,
press the START-button.

For running single sub-programs of the sequence, enter
the submenu of the sequence by pressing the OK-button.

The subprograms of this sequence are displayed. Then
select the desired subprogram and run it by pressing the
START-button.
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Working with a Master chipcard

Copying all frequency programs from the Individual memory to a master
chipcard

The individual frequency programs, which are stored in the Individual memory,
can be copied to a master chipcard. On the master chipcard a new sequence will
be created and all frequency programs from the Individual memory will be stored
in that sequence.

Define one or more Individual frequency programs (see chapter Define or
change a frequency program, page 57).

Insert a master chipcard into the chipcard slot. Select the menu item Chipeard
from the Main menu and press the OK-button.

A submenu will appear displaying the current contents of
the chipcard and the additional menu items Indiv—>C€ and

Select the menu item Indiv—>CC and press the OK-button.
A new screen will appear where you can enter the name
of the new sequence. Please do this as described in the
chapter Name input, page 60. Then follow the instructions
and press the OK-button.

All frequency programs from the Individual memory are
now stored as a new sequence on the Master chipcard.
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Deleting the content of a master chipcard

The entire contents of a master chipcard can be deleted as follows:

Insert a master chipcard into the device.

Select the menu item Chipeard from the main menu and press the OK-button.
A submenu will appear, displaying the current contents of
the master chipcard and the menu items Indiv—>CC and
Delete.

Select the menu item Delete and press the OK-button.
Confirm the deletion by pressing the OK-button.
Depending on the size of the master chipcard this process may take up to several
minutes.

Rename, move or delete a sequence of a master chipcard

A sequence stored on the master chipcard can be renamed, deleted or moved.
Insert a master chipcard into the chipcard slot. Select the menu item Chipcard
from the Main menu and press the OK-button.

A submenu will appear displaying the current content of
the chipcard and the additional menu items Indiv—>CC and

Select the desired sequence and press the OK-button.

A new menu will appear displaying all frequency programs
of the selected sequence and the additional menu items:
Move up (if the selected sequence is not the first one)
Move down (if the selected sequence is not the last
one)

Select the desired operation and follow the instructions.
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Copying a sequence from the master chipcard to the Individual memory

A sequence, which is stored on a master chipcard, can be copied to the Indivi-

dual memory. In this case, all frequency programs of the Individual memory will
be overwritten.

The frequency programs of this sequence can then be changed in the Individual
memory and — if desired — can be later copied back to a master chipcard.

Insert a master chipcard into the chipcard slot.

Select the menu item Chipeard from the Main menu and press the OK-button.

A submenu will appear displaying the current contents of
the chipcard and the additional menu items Indiv—C€C and

Select the desired sequence and press the OK-button.

A submenu will appear that displays all the frequency pro-
grams of the selected sequence and the additional menu
items:

* Seq.—lIndiv.

* Rename

+  Move up (if the selected sequence is not the first one)
Move down (if the selected sequence is not the last
one)

*  Delete Seq.

Select Seq.—Indiv. and then press the OK-button.
Confirm the prompt by pressing the OK-button.
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Copying a frequency program from a master- or a database chipcard to
the Individual memory

A frequency program can be copied from a master- or a database-chipcard into

the Individual memory. Here, the Individual memory is not overwritten, but the
new frequency program is added.

Insert a master- or a database chipcard into the chipcard slot.

Select the menu item Chipeard from the Main menu and press the OK-button.
A submenu will appear displaying the current contents of

the chipcard and the additional menu items Indiv—>CC and

Select the desired sequence and press the OK-button.

Amenu will appear that displays all the frequency programs
of the selected sequence and some additional menu items.
Select the desired frequency program and press the OK-
button.

Confirm the prompt by pressing the OK-button.
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Settings Menu

This menu is used to configure the device. The settings
made here are retained even after switching off the device
or changing the battery.

o Language: Select from English or German.
The input is done with the arrow keys left and right.

o Contrast: Adjusts the contrast of the LCD display.
The setting between 3 and 20 is done with the arrow keys left and right.

o Const amps: enables or disables the constant current control.
The input is done with the arrow keys left and right.

If no is selected, the intensity of all the frequency programs (including
those, that are stored on the chipcards) is usually set on the voltage and
does not have a constant current control.

o Speaker: the tone pitch of the internal audio signal.
Use the arrow keys left and right to choose 4 or 5 kHz.

e HW Rev.: Displays the hardware version of your device.
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Technical Data

General

*  Operating temperature: +15° C to +30° C

* Permissible storage temperature: -20° C to + 70° C

»  Power supply: 9V alkaline (manganese) battery or a comparable rechar-
geable battery.

Connections

+ 3.5 mm socket (stereo) for grounding plug
+ 3.5 mm socket (stereo) for signal outputs
*  Chipcard slot

Characteristic of the output signals

*  Frequency range 0.5 Hz - 2,5 MHz

*  Waveform: square wave signal

*  Minimum accuracy of the frequencies: 100 ppm

*  Output Voltage: 0.1 - 16 Volts (measured from the 0-Volt-line)

» Offset: No offset, positive offset, positive offset + 0.3 Volts

*  Modulation up to 254 times the output frequency (but 2,5 MHz must not
be exceeded)

*  Wobble (maximum up to twice the fundamental frequency)

» Voltage control to keep the output current constant (only at frequencies
above 20 Hz)

* Internal resistance: 1 kOhm
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Manufacturer‘s warranty declaration

Mannayan GmbH & Co. KG grants a two-year manufacturer‘s warranty for the
purchased product from the date of purchase. Warranty claims are valid through-
out all of Europe. There is no restriction of warranty claims as a result of the
manufacturer‘s warranty conditions. This guarantees a right to the coverage of
repair and shipping costs, which occur as a result of a defect during the warranty
period.

However, the warranty claim only remains valid if the defect is not due to impro-
per handling or normal wear and tear. In the event of a warranty claim, you must
contact the named company. You will then receive documents which will enable
you to return the goods free of charge. Should the warranty claim arise outside
Europe, the device must be returned to the manufacturer at the customer's ex-
pense. If a repair is no longer possible, the manufacturer will exchange it for an
equivalent product.
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For disposal

The Diamond Shield IE Professional device — as well as other electronic devices
— must not be disposed with normal household waste. You can bring it to the local
separate collection system for electrical appliances or return it to the address
below (unfree postage will not be accepted).

Please also note, that the disposal of batteries is prohibited on the normal
household waste for environmental reasons. You can bring them to the public
collection places or wherever batteries are sold.

You are welcome to return the battery to the following address (unfree postage
will not be accepted):

Mannayan GmbH & Co. KG
Unterer Anger 15/Rgb.
80331 Munich

Germany
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Accessories

Included in the scope of delivery:

TOP 121

Database chipcard TOP 121 including the
most important frequencies according to Dr.
Clark and Dr. Rife

Double cable to connect the electrodes to the
Diamond Shield. The included adapters (10mm)
are compatible to all electrodes excepting diffe-
rent adhesive and textile wristband electrodes.
The cable with the red plug is the current carry-
ing line (positive pole).

Hand Electrodes, stainless steel
The hand electrodes are versatile and easy to
clean.

Adhesive electrodes
The adhesive electrodes can be placed on the
body for specific local application.

Battery Charger

With the enclosed battery charger you can
charge exclusively NiMH (nickel-metal hydride)
batteries.

Earthing cable

The insert pins of the earthing cable plug are
non-conductive. Only the two lateral earthing
contacts are conductive. The cable must first be
connected to the Diamond Shield device, after-
wards to a grounded power outlet. The groun-
ding capacity of the socket can be checked by
means of the supplied socket tester.



Optional:

Fractal Enhancer with more than 1200 fractals,
arranged as Tesla coils

It can be interconnected within the current car-
rying line by adding a connecting cable.

Metal Bracelet Electrodes

The width of the metal bracelet electrodes can
be adjusted. For this purpose the blue element
can be opened at the indicated edge.

Wristband Electrodes with sponge

The wristband electrodes’ width can be adjus-
ted. The wristbands need to be moistened for
use.

Adhesive Electrodes, small (45 x 35 mm) for
small area applications

Pushbutton adapters (4 mm) are suitable for
the wristband electrodes with sponge and the
small adhesive electrodes.

Textile electrodes with silver fibre are availa-
ble as wrist cuffs, elbow cuffs, knee cuffs, socks
and gloves. They are soft, breathable and feel
comfortable on the skin.
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Optional:

Surface or fabric electrodes are made of
current-conducting textile and can be used for
large-area application on humans and animals.
They are equipped with a velcro fastener or a
fastening strap.

Chipcards

A constantly growing range of available chip
cards complements the zapper and expands its
functionality to a great extent.

Leather etui

Genuine leather etui with 32 compartments for
sorting and storing your chipcards. The etui fits
into the zapper case.

Plate, stainless steel

For plate zapping, the plate is interconnected
within the current carrying line (the cable with
the red plug) by means of an additional cable.

Zappicator

The zappicator is connected to the Diamond
Shield with the current carrying cable. Then you
can place food onto the plate. In the Standard
menu you will find the zappicator program. The
earthing cable is not needed.

Speaker
The speaker can be used for acoustic frequen-
cy application (music therapy).
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Declaration of Conformity

(¢ s

KONFORMITATSERKLARUNG / DECLARATION OF CONFORMITY

Herstellar f Manufacturer:
Mannayan GmbH & Co kG, Dorfstr. 4a, B4387 Julbach Germany |

| Die Mannayan GmbH &Co KG bescheinigtdle Konformititdes Produkts /
Mannayan GmbH & Co KG herewith declares conformity of the product

Bezelchmung f Productname: Funktionsgenerator / Function Genarator
Typ / Typa: Diamond Shield

mitdem optonalen Zubehdr’ withthe optonal accessories:

| Armmiband Manschetten Wi sthan d-Elsctrodes

| Silberfasersisktroden Silver Fiber Electrodes
| Klebestektroden Adhesive Electrodes
| Handelekr oden Handelectrodes |
Erdungskabel Grounding Cable [
| Elsktrodenkabel Electrodecable [
| Bechergiser Beaker Glases
[ Abgrefler il Amp ullen Tapper Tor Ampoul &s
| rabal Cables
Textilslektroden Textile Electrodes
Ampullensitee Sats of Ampoules |
DOZap DOZap
Chipcards Chipcards
| Resonanzplatte Resonance plate |
| Druckkmnopfadapter Push Button Adapter [

: mitdenfolgenden Bestimmungen / withapplicable regulations:

| EMV Richdlinien f EMC Directives: 2004/108/EG;

I

Elektromagnetische Vertriglichkelt 7 Electromagnetic compatibility:

DM EN 61000-6-1 ; ViDE 0839-6-12007-10

Elakramagnatische Verriighchiost (EMV) - Tail &1:

Fachgrundnanmnen = St destigst fir Wohnbansich, Geschéfis- und G iche Sovis Kiai (EECE1000-6-1-2005); EN
610006122007

DN EN 61000-6-3; VDE 0838-6-22011-08

Bt gnitisch e Ve ftrdglichions (EMV) - Tl 6

Fat hgrundn asmen - S ussen dung Kir Wahnbansch, Geschl &s- und Gewerbebamiche sowis Kainbesebe | IEC §1 000-6-3- 2006 *
A1 2010);

EM 81000-6-3: 2007 +A1 2011 /- -
= & /
A

Datum / Date: 18.05 2024 BeRyan,

[
Lirpates kg 15
B30 Mireen
Tk (3. 1A%IRaE-0 - Far: 0891850845 15
el marya an coem

Oiliver Stumm

Geschiiltsfiihrer / Managing Dirsctor
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